电感耦合等离子质谱仪机械真空泵检修技术要求
及预算
我院计划对一台安捷伦电感耦合等离子质谱仪（型号：7700X，设备编号：SJ-20-031）的机械真空泵进行检修更换。
一、检修服务地点
福建省产品质量检验研究院马尾基地（马尾经济开发区葆桢路101号）。
二、检修更换技术要求
1、要求为全新的爱德华机械真空泵，适用于安捷伦电感耦合等离子质谱仪7700X设备；

2、型号为：E2M18 泵 230V,排量（50Hz）20.5m³/h-1,12.1ft³/min-1；
3、速度（Pneurop 6602）50Hz：17.0m³/h-1,10ft³/min-1；
4、无气镇时，极限真空为： 1×10-3 Mbar/7.5×10-4 Torr, 有气镇时，极限真空为： 1.5×10-2 Mbar/1.1×10-2 Torr。
三、质量要求 
1、检修后安装好机械真空泵，确保电感耦合等离子质谱仪的真空能够正常开启，同时维持在正常的真空状态，仪器正常运行。

2、检修质量保证期1年。
四、资质及配置要求

1、参加项目投标人须具有独立法人资格且具备有效营业执照；

2、检修更换过程中所需设备、工具和材料等均由投标人提供。
五、检修时限

检修时限：合同签订后30日内。

六、预算及付款方式

1、预算价格：不超过 3.1万元（含增值税专用发票）。

2、付款方式：验收合格后一次性按合同总额支付。
福建省产品质量检验研究院
             招标技术要求编制承诺书

本人参与我院                       招标技术要求（见附件）(招标文件编号：             )的编制/审核/批准工作，现承诺由本人编制/审核/批准的招标技术要求内容，符合政府采购公平公正的原则，所选设备的技术要求不存在明显倾向性、排他性和非必要性。

如违反以上承诺，本人愿承当相应责任。
承诺者（编制）签字：

承诺者（审核）签字：

承诺者（批准）签字：

    2020年  月  日      
