
附表一                                   购置设备需求
	序号
	设备名称
	数量
	设备基本配置及技术要求（对应检测标准）
	备注


	1
	菌落分析仪

	1
	1. 可变光比的宽光带悬浮式暗视野
2. 1000 万像素的真彩CMOS，分 辨 率：0.01mm
3. 适合培养皿的直径：标准的90-100m
4. 菌落统计速度：500个菌落＜1秒
5. 菌落智能识别技术
6. 具有菌落分析软件、自动抑菌圈测量软件、抗生素效价测定软件、舒巴坦敏感β-内酰胺酶检验软件

	


