
                                 成套设备基座的机械强度试验设备 设备购置设备需求
	序号
	设备名称
	数量
	设备基本配置及技术要求（对应检测标准）
	符合标准

	1
	成套设备基座的机械强度试验设备
	1台
	1、升降机构：电动，0～600mm；

2、施力时间：1min；

3、施力大小：可预置，能够通过传感器（应用进口）信号控制；
4、功能特点：
适用于公用电网配电成套设备基座强度试验。设备应采用行车式结构，两边立柱做成可移动推车结构，且具有刹车装置,稳定性强。中间移动横梁通过电机控制，以双立柱导向，可上下移动。横梁下端通过力传感器连接压板，能准确感应力值变化。力值通过试样基座支撑点之间长度的3.5倍计算而来。对于含一个或者多个支架的基座，可采用大尺寸压板，在各支座支撑点之间放置厚壁钢管，再通过电机驱动同时施力。设备配备控制系统，可以升降、施加力值、施力时间，到达预置力值设备自动停机，且停止施力时间后压杆自动退回。设备应符合GB7251.5第8.2.101.6条款要求。
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5、如图结构能够上下前后运动

6、能够垂直施加压力的同时，并保持运动
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7、压力可通过触摸屏设定并调整，压力均恒而且能够保持。
8、设备能兼容电箱（试验样品）的尺寸大小为：最大1000mm*800mm*2300mm（宽*深*高），最小300mm*300mm*300mm。
9、附加：
(1)本次招标的设备须有在质检机构实验室的应用证明。
(2)厂家应提供该设备的说明书并到现场安装调试。

(3)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求。
(4)合同签订后，应能在1个月（非工作日）内供货。质保期（免费维修服务）2年。
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